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แนวทางการหา Training need  

นางสาวนันทนา พิเคราะห์ 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ข้อ 5.2.2 ระบุว่าห้องปฏิบัติการต้องมี
นโยบายและขั้นตอนการด าเนินงานในการระบุความจ าเป็นในการฝึกอบรมและจัดให้มี
การฝึกอบรมแก่บุคลากร (The laboratory shall have a policy and 
procedures for identifying training needs and providing training of 
personnel) ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้จากการตรวจประเมินความสามารถห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบมักพบว่า ห้องปฏิบัติการได้ด าเนินการในหัวข้อนี้เพื่อให้ครบถ้วน
ตามที ่ISO ก าหนดเท่านั้น ซึ่งยังไม่ใช่ training need ที่แท้จริง ดังนั้นบทความนี้จึง

ขอน าเสนอแนวทางการหา training need  

Training need คือความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากรในการท างานทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ปัจจัยพิจารณาส าหรับการหาความต้องการในการฝึกอบรม 

 ค่านิยมขององค์กร (Core Value) คือการวิเคราะห์ว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากบุคลากร เช่น 
ต้องการให้บุคลากรในองค์กรเป็นคนมีจิตส านึกเรื่องความปลอดภัย การวางแผนพัฒนาจึงต้อง
น าเอาสิ่งที่องค์กรคาดหวังนี้มาแปลงสู่ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

2 
กลยุทธ์ขององค์กร (Corporate Strategy) คือ การวิเคราะห์หาความจ าเป็นจากวิสัยทัศน์ 
เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร 
ซึ่งกลยุทธ์ขององค์กรมักจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ บางองค์กรจะมีการวางแผน 5 ปี และมี
การปรับแผนประจ าปี เช่น อีก 5 ปีข้างหน้า องค์กรจะมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่เป็นหนึ่งใน
อาเซียน องค์กรก็จะต้องเตรียมพัฒนาบุคลากร เช่น พัฒนาเรื่องภาษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน ต้อง
พัฒนาแนวคิดในการท างานร่วมกับคนที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น 

3 
นโยบายหรือกฎระเบียบขององค์กร (Policies, Regulations) เป็นการวิเคราะห์และพิจารณาดู
ว่าองค์กรมีนโยบายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น ความมีวินัย ความโปร่งใส จริยธรรม
หรือจรรยาบรรณในการท างาน การช่วยเหลือสังคม ฯลฯ นอกจากนี้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรมเข้ามาช่วย 

4 
ข้อก าหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานสากล (Law/International Standards) เป็นการ
วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมจากข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และ
ข้อก าหนดของระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารสัตว์ก็ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นต้น 

1 
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ปัจจัยพิจารณาส าหรับการหาความต้องการในการฝึกอบรม 

5 
ความต้องการของงาน (Job Requirements) โดยในแต่ละต าแหน่งงานจะต้องมีค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) หากบุคลากรในต าแหน่งนั้นๆ ไม่สามารถท างานในต าแหน่ง
นั้นได้เนื่องจากขาดความรู้ความสามารถ ก็จะเป็นความต้องการในการพัฒนา ความจ าเป็นใน
ส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญมาก เพราะคนท างานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรม เป็นสิ่งที่
ต าแหน่งงานต้องการ ถ้าไม่อบรมจะท างานในต าแหน่งนั้นๆ ไม่ได้ ซึ่งอาจใช้ On the Job 
Training เป็นวิธีการในการฝึกอบรม เป็นต้น 

6 
ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) มีความจ าเป็นในการวางแผน
บุคลากรขึ้นสู่ต าแหน่ง บุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีการเติบโตในสายงาน  เป็นการ
วิเคราะห์ว่าคนในแต่ละต าแหน่งงานเขามีโอกาสจะเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปในต าแหน่งใดบ้าง และ
คนแต่ละต าแหน่ง แต่ละคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง  ซึ่งเป็นการ
ฝึกอบรมที่หลายองค์กรมักจะมองข้ามไป ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ตอนที่ท าแผนการฝึกอบรม 

7 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน (Problems) เป็นการส ารวจ สอบถาม หรือสัมภาษณ์ทุกหน่วย 
งานว่าในการท างานที่ผ่านมาเขามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการท างานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
เรื่องอะไรบ้าง แล้วน าเอาปัญหาทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูว่าปัญหาอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขได้ด้วย
การฝึกอบรม 

 

การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมนั้นถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก ส าหรับการฝึกอบรมบุคลากร 
เพราะถ้าวิเคราะห์ผิดก็จะส่งผลให้กระบวนการอ่ืนๆ ทั้งหมดของการฝึกอบรมผิดพลาดไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้การอบรมที่
ด าเนินการขึ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด จึงควรเสาะแสวงหา Training need ที่แท้จริง 

เอกสารอ้างอิง 

เอกสารคูมือ มอก. 17025-2548 ฉบับแปลความเป็นภาษาไทย (G-02) [ออนไลน์].  
(อ้างอิงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต: http://www.sec.psu.ac.th/home/downloads/ 17025-
2548.pdf 
ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ. Training & Devolopment. [ออนไลน์].  
(อ้างอิงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต: https://www.gotoknow.org/posts/349052 
ดร.คนึงนิจ อนุโรจน์. แนวทางการหา Training Need ขององค์กร. [ออนไลน์].  
(อ้างอิงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต : https://www.gotoknow.org/posts/330350 
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม. [ออนไลน์].  
(อ้างอิงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต:  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id= 
ajarnben&month=07-2009&date=09&group=12&gblog=20 
  

http://www.sec.psu.ac.th/home/downloads/
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id
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แนวทางการกรอกข้อมลูตารางวิชาการในเอกสารประกอบค าขอรับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ (LA-F-02)   

 

นางสาวบุษยา  รัตนสุภา 
นางอมรรัตน์  นิลสุข  

   
 ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานให้การรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ โดยกระบวนการรับรองเม่ือคณะผู้ประเมินด าเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ และ
แก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คณะผู้ประเมินจะจัดท ารายงานการตรวจประเมิน และ
ข้อมูลทางวิชาการเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวจะประกอบด้วยตารางทั้ง 7 
ตาราง ได้แก่ ตารางเครื่องมือหลัก  ตารางมาตรฐานอ้างอิง ตารางวัสดุ
อ้างอิงรับรอง/วัสดุอ้างอิง  ตารางการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวน
สอบวิธีมาตรฐาน  ตารางการควบคุมคุณภาพภายในผลการทดสอบ  ตาราง
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด และตาราง Proficiency testing activity 
of accredited and applicant laboratories ห้องปฏิบัติการต้องกรอก
ข้อมูลในตารางทั้ง 7 ซึ่งอยู่ท้ายเอกสารประกอบค าขอรับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ  (LA-F-02) 
 

 จากที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการมักประสบปัญหาในการกรอกข้อมูลทางวิชาการท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยเฉพาะตารางการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดตาม ISO/IEC 17025  ข้อ 5.4 
ซึ่งการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ คือ กระบวนการที่พิสูจน์ว่าวิธีทดสอบมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ทดสอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน โดยจัดท าหลักฐานที่เป็นรูปธรรมยืนยันเพ่ือแสดงถึงคุณภาพ ระดับความน่าเชื่อถือของการ
ทดสอบภายใต้เงื่อนไขความจ าเพาะของวิธีทดสอบทั้งนี้โดยการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของวิธีทดสอบ ( method 
performance characteristic) จะเน้นการตรวจสอบความเที่ยง (Precision) และความแม่น (Accuracy) แต่อาจจะมีการ

ตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติม ขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีทดสอบ เช่น ขีดจ ากัดการตรวจหา 
(Limit of Detection ; LOD) ขีดจ ากัดการวัดปริมาณ (Limit of Quantitation ; 
LOQ) ความจ าเพาะ (Selective/Specificity) สภาพไว (Sensitivity) ช่วงการใช้งาน 
(Work Range) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ความคงทนของวิธี  
(Ruggedness & Robustness)  
 เพ่ือเป็นการลดปัญหาดังกล่าว ส าหรับห้องปฏิบัติการทั้งทางด้านเคมี 
สิ่งแวดล้อม และจุลชีววิทยา จึงยกตัวอย่างการกรอกข้อมูลในรายการการทดสอบ
โปรตีนในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ การทดสอบความชื้นในอาหารสัตว์และ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ การทดสอบไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี การทดสอบโลหะในน้ า 
การทดสอบสารที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ า การทดสอบ Salmonella spp. ในตัวอย่าง
อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ตาม LA-F-84: ตารางการตรวจสอบความใช้ได้

ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน) ดังนี้         
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1. ตัวอย่างการทดสอบโปรตีนในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า  1/1 

ช่ือห้องปฏิบัติการ   ABC Laboratory            

ค าขอเลขท่ี/หมายเลขการรับรองระบบงานที่  บร.9999   วันท่ีบันทึก  9 มกราคม 2559    
ล าดับ

ที ่
รายการทดสอบ ช่วงการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี 
ช่วงการทวนสอบ

วิธีมาตรฐาน 
รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โปรตีนในอาหาร
สัตว์และวัตถุดิบ
อาหารสตัว ์
 

9.5-87.0 g/100 g 
 

- 1. ตรวจสอบ Accuracy  
    ทดสอบวัสดุอ้างอิง CRM poultry Feed  ท าการทดสอบ 10 ซ้ า โดยโปรตีนมี
ค่า Assigned value = 16.00 1.9 g/100 g   ผลที่ได้ ค่าเฉลี่ยโปรตีน = 15.89 
g/100 g      
2. ตรวจสอบ Precision  
 ทดสอบตัวอย่างอาหารสตัว์และวตัถุดิบอาหารสัตว ์ท าการทดสอบ 10 ซ้ า   
 เกณฑ์การยอมรับ  -     จากเกณฑ์มาตรฐาน 

- HORWITZ = %RSDlab < %RSDHorwitz 
- HORRAT = 0.3- 1.3 

อาหารสัตว์และ
วัตถุดิบ 

Mean sd %RSDlab %RSDHorwitz 

อาหารปลา 15.49 0.107 0.69 1.75 
อาหารปลานลิ
ขนาดกลาง 

24.90 0.189 0.76 1.63 

อาหารกุ้ง 30.97 0.207 0.67 1.57 
ข้าวโพดป่น 9.56 0.174 1.82 1.88 
ร าข้าวสาล ี 15.91 0.250 1.57 1.74 
ขนไก่ป่น 87.16 0.389 0.45 1.35 
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2. ตัวอย่างการทดสอบความชื้นในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า  1/1 

ช่ือห้องปฏิบัติการ   ABC Laboratory            

ค าขอเลขท่ี/หมายเลขการรับรองระบบงานที่  บร.9999   วันท่ีบันทึก  9 มกราคม 2559    
ล าดับ

ที ่
รายการทดสอบ ช่วงการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี 
ช่วงการทวนสอบ

วิธีมาตรฐาน 
รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ความช้ืนใน
อาหารสตัว์และ
วัตถุดิบอาหาร
สัตว ์

- 5.6-12.6 g/100 g  1. ตรวจสอบ Accuracy  
   ทดสอบวสัดุอ้างอิง CRM poultry Feed  โดยความชื้นมคี่า Assigned value = 
6.32 g/100 g 0.50 g/100 g  ผลที่ได้ ค่าเฉลี่ยความชื้น  
= 6.14 g/100 g 
 
2. ตรวจสอบ Precision  
 ทดสอบตัวอย่างอาหารสตัว์และวตัถุดิบอาหารสัตว ์ท าการทดสอบ 10 ซ้ า   
 เกณฑ์การยอมรับ  -     จากเกณฑ์มาตรฐาน 

- HORWITZ = %RSDlab < %RSDHorwitz 
 

อาหารสัตว์และ
วัตถุดิบ 

Mean sd %RSDlab %RSDHorwitz 

อาหารปลา 5.65 0.055 0.97 2.03 
อาหารปลานลิ
ขนาดกลาง 

6.14 0.089 1.45 2.01 

อาหารกุ้ง 7.01 0.133 1.90 1.97 
ข้าวโพดป่น 10.27 0.101 0.98 1.86 
ร าข้าวสาล ี 10.08 0.142 1.41 1.86 
กากถ่ัวเหลือง 12.60 0.131 1.04 1.80 
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3. ตัวอย่างการทดสอบไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า  1/2 

ช่ือห้องปฏิบัติการ   ABC Laboratory            

ค าขอเลขท่ี/หมายเลขการรับรองระบบงานที่  บร.9999   วันท่ีบันทึก  9 มกราคม 2559    
ล าดับ

ที ่
รายการทดสอบ ช่วงการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี 
ช่วงการทวนสอบ

วิธีมาตรฐาน 
รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไนโตรเจน
ทั้งหมดในปุ๋ยเคม ี
 

2.6 g/100 g to 
46.5 g/100 g 

 

- 1. ตรวจสอบ LOD และ LOQ  
 โดยวิเคราะห์ sample blank จ านวน 10 ซ้ า  
 LOQ =  X + 10SD = 1.24% 
2. ตรวจสอบ Accuracy  
 2. 1 ทดสอบ CRM/RM เกณฑ์การยอมรับ คือ %Recovery = 98 – 102 % 

- ระดับความเข้มข้นต่ า 1.24% ใช้ Urea (BCR-179) ได้ %Recovery = 
100.8% 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  21.20% ใช้ Ammonium sulfate (Sigma-

Aldrich) ได้ %Recovery = 99.86% 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  26.02% ใช้ Calcium ammonium nitrate 

(BCR-178) ได้ %Recovery = 98.72%    ได้ %Recovery = 100.12% 
- ระดับความเข้มข้นสูง  46.54% ใช้ Urea (BCR-179) ได้ %Recovery  
- = 99.81% 

 2.2 ทดสอบ Matrix effect เกณฑ์การยอมรับ คือ %Recovery  
= 98 – 102 % 
- ระดับความเข้มข้นต่ า  1.24% ได้ %Recovery = 98.39% 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  21.20% ได้ %Recovery = 99.86% 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  26.02% ได้ %Recovery = 99.50% 
- ระดับความเข้มข้นสูง  46.54% ได้ %Recovery = 100.19% 

3. ตรวจสอบ Precision 
 3.1 ทดสอบ CRM/RM โดยทดสอบ 10 ซ้ า เกณฑ์การยอมรับ HORWITZ = 

0.3- 1.3 
- ระดับความเข้มข้นต่ า  1.24% ใช้ Urea (BCR-179) ได้ HORWITZ = 

1.27 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  21.20% ใช้ Ammonium sulfate (Sigma-

Aldrich) ได้ HORWITZ = 0.51 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  26.02% ใช้ Calcium ammonium nitrate  

(BCR-178)    ได้ HORWITZ = 0.60    ได้ HORRAT = 0.33 
- ระดับความเข้มข้นสูง 46.54% ใช้ Urea (BCR-179) ได้ HORWITZ = 

0.18  
 3.2 ทดสอบ Matrix effect โดยทดสอบ 10 ซ้ า เกณฑ์การยอมรับ 

HORWITZ= 0.3- 1.3  
- ระดับความเข้มข้นต่ า  1.24%   ได้ HORWITZ = 0.96 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  21.20% ได้ HORWITZ = 0.65 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  26.02% ได้ HORWITZ = 0.43 
- ระดับความเข้มข้นสูง  46.54% ได้ HORWITZ = 0.49 
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3. ตัวอย่างการทดสอบไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี (ต่อ) 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า  2/2 

ช่ือห้องปฏิบัติการ   ABC Laboratory            

ค าขอเลขท่ี/หมายเลขการรับรองระบบงานที่  บร.9999   วันท่ีบันทึก  9 มกราคม 2559    
ล าดับ

ที ่
รายการทดสอบ ช่วงการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี 
ช่วงการทวนสอบ

วิธีมาตรฐาน 
รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไนโตรเจน
ทั้งหมดในปุ๋ยเคม ี
 

2.6 g/100 g to 
46.5 g/100 g 

 

- 4. ตรวจสอบ precision 
  4. 1 ทดสอบ CRM/RM แบบ Intermediate precision โดยทดสอบ 10 วัน 

เกณฑ์การยอมรับ HORWITZ = 0.3- 1.3 
- ระดับความเข้มข้นต่ า     1.24% ใช้ Urea (BCR-179) ได้ HORWITZ = 0.64 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  21.20% ใช้ Ammonium sulfate (Sigma-

Aldrich) ได้ HORWITZ = 0.34 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  26.02% ใช้ Calcium ammonium nitrate  

(BCR-178) ได้ HORWITZ = 0.65    ได้ HORRAT = 0.86 
 - ระดับความเข้มข้นสูง 46.54% ใช้ Urea (BCR-179) ได้ HORWITZ = 0.35  
4.2 ทดสอบ Matrix effect โดยทดสอบ 10 วัน เกณฑ์การยอมรับ  
HORWITZ = 0.3- 1.3 
- ระดับความเข้มข้นต่ า     1.24%   ได้ HORWITZ = 1.24 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  21.20% ได้ HORWITZ = 0.72 
- ระดับความเข้มข้นกลาง  26.02% ได้ HORWITZ = 0.53 
- ระดับความเข้มข้นสูง     46.54% ได้ HORWITZ = 0.44 

 

4. ตัวอย่างการทดสอบโลหะในน้ า 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า  1/1 

ช่ือห้องปฏิบัติการ   ABC Laboratory            

ค าขอเลขท่ี/หมายเลขการรับรองระบบงานที่  บร.9999   วันท่ีบันทึก  9 มกราคม 2559    
ล าดับ

ที ่
รายการทดสอบ ช่วงการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี 
ช่วงการทวนสอบ

วิธีมาตรฐาน 
รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน 

1. 
 
 
 
 

แบเรียมในน้ า 
 
 
 

0.015-5.0 
mg/dm3 

 
 

 
 

- 
 
 

 
 
 
 

1. ทดสอบ IDL ที่ความเข้มข้น 15, 30, 50, 100, 200, 500, 600, 700, 800, 
1000 g/dm3 ผลที่ได้ คือ IDL = 0.0011  
2. ตรวจสอบ Accuracy  
    ทดสอบ CRM /RM  เกณฑ์การยอมรับ 835-1048 mg/ dm3 ผลที่ได้ คือ 982 
mg/ dm3 

3. ตรวจสอบ Precision 
  ทดสอบตัวอย่างน้ า  4 ชนิด คือ canal water, tap water, deionized  
water และ wastewater โดย spike standard ที่ระดับความเข้มขน้ 15, 2500, 
5000  g/dm3  ความเข้มข้นละ 10 ซ้ า เกณฑ์การยอมรับ %Recovery 80-
115%, %RSD ไม่เกิน 5 % 

 



บร.สาร ฉบับท่ี 35-36 หน้า 9 
 

4. ตัวอย่างการทดสอบโลหะในน้ า (ต่อ) 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า  1/1 

ช่ือห้องปฏิบัติการ   ABC Laboratory            

ค าขอเลขท่ี/หมายเลขการรับรองระบบงานที่  บร.9999   วันท่ีบันทึก  9 มกราคม 2559    
ล าดับ

ที ่
รายการทดสอบ ช่วงการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี 
ช่วงการทวนสอบ

วิธีมาตรฐาน 
รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน 

1. 
 
 
 
 

แบเรียมในน้ า 
 
 
 

0.015-5.0 
mg/dm3 

 
 

 
 

- 
 
 

 
 
 
 

ผลที่ได้ คือ  
ตัวอย่าง MDL 

(mg/ dm3) 
LOQ  

(mg/ dm3) 
%RSD %Recovery 

canal water 0.00033 0.0011 0.6-2.4 99-103 
tap water 0.00045 0.0015 1.0-2.3 95-106 
deionized 
water   

0.00031 0.0010 0.7-1.5 99-103 

wastewater 0.00045 0.0015 0.9-1.6 91-102  

 

5. ตัวอย่างการทดสอบสารที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ า 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า  1/1 

ช่ือห้องปฏิบัติการ   ABC Laboratory            

ค าขอเลขท่ี/หมายเลขการรับรองระบบงานที่  บร.9999   วันท่ีบันทึก  9 มกราคม 2559    
ล าดับ

ที ่
รายการทดสอบ ช่วงการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี 
ช่วงการทวนสอบ

วิธีมาตรฐาน 
รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน 

1 
 
 
 
 

สารที่ละลายได้
ทั้งหมดในน้ า 
 

100 – 5000 
mg/dm3 

 
 

 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบ Accuracy  
 ทดสอบ CRM/RM เกณฑ์การยอมรับ 337-545 mg/dm3   ผลที่ได้ คือ 422 
mg/dm3 

    ทดสอบ CRM/RM เกณฑ์การยอมรับ 211-299 mg/dm3   ผลที่ได้ คือ 263 
mg/dm3 
 
2. ตรวจสอบ Precision  
  ทดสอบตัวอย่างน้ า  3 ชนิด โดยเติมสารมาตรฐาน NaCl ลงในตัวอย่าง ได้แก่  
canal water, deionized water  และ wastewater ที่ระดับความเข้มข้น 100, 
2500, 5000 mg/dm3 ความเข้มข้นละ 10 ซ้ า  
 
 เกณฑ์การยอมรับ %Recovery = 85-115%, %RSD ไม่เกิน 10 % 

ตัวอย่าง %RSD %Recovery 
canal water 1.7-3.0 95-106 
deionized water   2.3-3.5 96-104 
wastewater 0.8-3.5 94-107  
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6. ตัวอย่างการทดสอบ Salmonella spp. ในตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน หน้า  1/1 

ช่ือห้องปฏิบัติการ   ABC Laboratory            

ค าขอเลขท่ี/หมายเลขการรับรองระบบงานที่  บร.9999   วันท่ีบันทึก  9 มกราคม 2559    
ล าดับ

ที ่
รายการทดสอบ ช่วงการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี 
ช่วงการทวนสอบ

วิธีมาตรฐาน 
รายการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี/ทวนสอบวิธีมาตรฐาน 

1 
 
 
 
 

Salmonella 
spp.  
ในตัวอย่าง
อาหารสตัว ์
และวัตถุดบิ
อาหารสตัว ์

- 
 
 

Detected/ 
not detected 

 
 
 

ท าการทดสอบตัวอย่างอาหารสัตวแ์ละวัตถุดบิอาหารสัตว์ที่มีการเตมิเชื้อจุลินทรีย์
อ้างอิง Salmonella typhimurium จ านวน 1ตัวอย่าง และเติมเชือ้จุลินทรีย์
อ้างอิง E. coli   จ านวน 1 ตัวอย่าง โดยการ Spiked เชื้อจุลินทรียล์งไปใน
ตัวอย่างอาหารสตัว์และวัตถุดิบอาหารสตัว์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว โดยท าการ
ทดสอบเชื้อ Salmonella spp.  ว่าพบหรือไม่พบเชื้อในตัวอย่างอาหารสตัว์และ
วัตถุดิบ อาหารสัตว์ 25 g. 

- 1-102 CFU/mL ท าการ Spike เชื้อ Salmonella typhimurium ลงในตัวอย่างอาหารสัตว์เม็ด เพื่อ 
Verify เทียบกับการ Spike เช้ือลงใน  Diluents water ที่  3 ระดับความเข้มข้น 
คือ  

Low level เท่ากับ 0 CFU/mL ,  
Medium Level เท่ากับ 15 CFU/mL  
และ High Level  150 CFU/mL  

จ านวน Level ละ  10 ตัวอย่าง ทั้งหมด 30 ตัวอย่าง อ่านผลทดสอบ จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่า 
- Relative Specificity (เกณฑ์ยอมรับคือ > 90 %) ได้ผล = 100.00 % 
- Relative  Accuracy (เกณฑ์ยอมรับคือ > 90 %) ได้ผล = 100.00 % 
- Relative Sensitivity (เกณฑ์ยอมรับคือ > 90 %) ได้ผล = 100.00 % 

 

จากตัวอย่างดังกล่าว พอจะเป็นแนวทางให้ห้องปฏิบัติการที่จะขอรับการรับรองฯ สามารถกรอกข้อมูลในตารางการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธี/การทวนสอบวิธีมาตรฐาน ได้อย่างถูกต้องเพ่ือสร้างความสะดวกให้กับผู้ประเมินทางด้านวิชาการในการ
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ในการพิจารณาให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการง่าย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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CoPs 
Communities of Practices 

23 พฤษภาคม 2559 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพสินค้า SMEs เพ่ือส่งเสริมการส่งออกในตลาด ASEAN 
วันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวทิยาศาสตร์บริการ 

ภาพกิจกรรม 
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ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร ์อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “แนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐาน” โดยส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ และการจัดท าห้องสมุด

มาตรฐาน ให้แก่บุคลากร สปป. ลาว เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 

วันรับรองระบบงานโลก ประจ าปี 2559 
การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ : 

Accreditation : A global tool to support public policy” 
วันที่ 1  มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์ 

อธิบดีกรมวิทยาศารตร์บริการมอบใบรับรองฯ และกล่าวแรดงความยินดี แก่ห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 ห้องปฏิบัติการ 

1 .ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารรัตว์และพืชอาหารรัตว์ปทุมธานี ร านักพัฒนาอาหารรัตว์ กรมปศุรัตว์ 
2 .ห้องปฎิบัติการทดรอบ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย )จ ากัด โรงงานพระประแดง  
3 . ห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน )ราขาโรงงานอาหารรัตว์ (ริงห์บุรี)  
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สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1  

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559  ณ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 

สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบในภมูภิาค 
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมโกลเด้น ซติิ้ จ.ระยอง 


